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RAPPORT D'IDENTIFICATION D'AMIANTE

Mission : identification d'amiante au sein de matériaux a l'aide de la microscopie a polarisation.

Commande

PARAMETRES D'ECHANTILLONNAGE

Date d'échantillonnage : 28/05/13

Endroit d'échantillonnage : Centre Sportif
Avenue Salomé 2
B-1150 Woluwe Saint Pierre

Echantillonné par . A. Vanbattel

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité. La reproduction d'extraits est interdite sans accord écrit préalable de
VINCOTTE ENVIRONMENT, SAFETY & SUSTAINABILITY. Ce rapport porte uniquement sur les résultats des analyses réalisées sur les
échantillons prélevés ou recus d la date indiquée. Les analyses ont &té réalisées en conformité avec la norme IS0 17025 sous le certificat
016-TEST délivré par BELAC.
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1. Méthode.

L'identification a été effectuée sous microscope optique a polarisation avec observations des couleurs de
dispersions selon la technique de McCrone. L'analyse a consisté en :

a) un examen primaire (agrandissement max. 40X) des échantillons.

Aprés enregistrement, les paramétres suivants ont été observés sous microscope binoculaire : couleur,
présence ou absence de fibres, inflammabilité, structure (dur, poudre, corde, etc.), présence d'électricité
statique.

Dans I'hypothése ou le produit contient des fibres, celles-ci sont préparées dans les liquides de dispersion qui
sont utilisés pour I'observation des couleurs de dispersion des trois principales especes d'amiante: chrysotile
(n = 1,550), amosite (n = 1,670) et crocidolite (n = 1,700).

b) l'identification des fibres .les fibres sont observées sous microscope équipé d'une lentille McCrone, sous les
réglages suivants:

a) lumiére polarisée plane (uniquement polariseur en place).

b) nicols croisés (polariseur et analyseur en place).

c) nicols croisés et plaquette lambda (530 nm).

d) lumiére polarisée plane et McCrone central stop (sans analyseur ni plaquette lambda).
Aprés ces deux étapes a) et b), les réponses aux questions suivantes sont obtenues:

1) Le produit contient-il de I'amiante? Dans ['affirmative:

2) De quel type d'amiante s'agit-il?

La description des échantillons et les paramétres d'analyse sont notés sur les feuilles d'analyse.

2. Conclusion.

Les analyses effectuées par Vingotte sur I’échantillon/les échantillons permettent de conclure que:

- 2 échantillons sur 3 contiennent de I'amiante de type amosite .

Le détail de I'analyse et la localisation de I'échantillon/des échantillons est repris a la page suivante. Les

paramétres d'analyse du ou des échantillons sont disponibles sur demande expresse.

Pour le Directeur du laboratoire agrég,

Dr. ir. D. VERSICHELE
Manager Production Unit Asbestos

RAPIDF-12 dot (rev 12/11/2012)
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VINCOTTE

FEUILLES D'INSPECTION, EVALUATION ET GESTION

DATE(S) INSPECTION : 28/05/13

INSPECTEUR : André Vanbattel

N°OS: 60413821

DONNEUR D'ORDRE : Commune De Woluwe Saint Pierre

Avenue Charles Thielemans 93
B-1150 Woluwe Saint Pierre

IMMEUBLE VISITE : Centre Sportif
Avenue Salomé 2

B-1150 Woluwe Saint Pierre

PERSONNE DE CONTACT: Denis Al-Khansa

1. Description du sujet de I’inventaire

B Complexe immobilier Année de construction:
compos¢ de : Nombres de niveaux par unité:
Construction: Toiture:
Chauffage:

Installation techniques autres que la chaufferie: 3 oui [ non
Ascenseurs: J oui (0 non
Batiment occupé : (Joui [ non

Type d’inventaire: B légal (A.R. du 16 mars 2006 ) O immobilier [ en vue d’un ‘Asbestos-Safe’, ‘Asbestos-Free’

Plans: (J oui M non | Accompagnement: B oui (Jnon O partiel par : Denis Al-Khansa

3 Toutes les parties étaient accessibles B Toutes les parties n’étaient pas accessibles (voir feuilles d’inspection)

Remarque(s): complément d’inventaire de la sous-station salle de gymnastique.

Photo n° :
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2. Ces locaux ont été visités par notre inspecteur.

BATIMENT ETAGE | LOCAL REMARQUES N° PHOTO
Centre Sportifa Av. | RDC Sous-station salle de A droite de la porte d’entrée, présence d’un 1
Salomé 2 a Woluwe gymnastique calorifuge dégradé. Echantillon :WP.01

Saint Pierre

A gauche du local, au niveau de la sous- 2
station, présence de calorifuges de platre.
Prise d’un échantillon d’une des extrémité.
Echantillon : WP.02

Présence de plusieurs brides. 3
Echantillon :WP.03

remarque: les abréviations FC = fibrociment; FMA = fibres minérales artificielles; FO = fibres organiques ; MCA = matériaux
contenant de I’amiante.
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PHOTO N° 1
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PHOTO N° 2
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PHOTO N° 3
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